
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจหายาปฏิชีวนะ และซัลฟา 
ตกค้างในเนี้อเยื่อของสัตว์ของชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S ซ่ึง KS-9 น้ีนเป็นชุดตรวจลอบท่ี 
เกรียงศักดิ้ และธงชัย (2541ก; 2541ข; 2541ค) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นชุดตรวจลอบเบื้องต้น 
(Sceening test) ลำหรับตรวจหายาปฏิชีวนะดกค้างในนํ้านม KS-9 มีประสิทธิภาพสูงในการ 
ตรวจยาในกลุ่ม Beta-lactam และ bacitracin ในนํ้านมเพราะลามารถตรวจพบยาเหล่านี้ใน 
ระดับที่ยอมรับให้มีได้ (MRL) และตรวจพบยากลุ่ม Tetracyclines และ Sulfonamides ในระดับ 
ที่ใกล้เคียงแต่สูงกว่าระดับที่ยอมรับให้มีได้ เกรียงศักดิ,' และธงชัย (2542) จึงมีความคิดที่จะ 
พัฒนาชุดตรวจลอบ KS-9S ขึ้นเพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการตรวจหายากลุ่ม Sulfonamides โดย 
การเติม Trimethoprim ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อของชุดตรวจสอบ เพ่ือช่วยเสรีมโ]ทธิ,ยาซัลฟาที่ตก 
ค้าง ทำให้ลามารถตรวจหายาซัลฟาได้ดีขึ้นคือ ชุดตรวจสอบ KS-9S ลามารถตรวจพบยาซัลฟา 
ตกค้างได้ในระดับความเข้มข้นของยาที่ตํ่า และเนื่องจากรายงานการสำรวจการตกค้างของยา 
ปฏิชีวนะในเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว่ในประเทศไทยหลายฉบับ (ดานิล,2539; Saitanu และ 
คณะ, 1993) แสดงว่ามีการตกค้างของยาในระดับสูงเกินกว่ามาตรฐานลากล ทำให้เกิดมีบัญหา 
ด้านการล่งออกสินค้าประ๓ ทเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ กุ้ง สู่ตลาดต่างประเทศ อีกทั้งก่อให้เกิดความไม ่
เชีอมั่นในความปลอดภัยของอาหารของผู้ปรีโภคภายในประเทศด้วยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ 
จะต้องพัฒนาชุดตรวจลอบที่มีประสิทธิภาพสูง แม่นยำ ใช้ง่าย และราคาไม่แพงในการตรวจหา 
ยาตกค้างในเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว’ขึ้นใช้ในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ จึงได้นำชุดตรวจ 
สอบ KS-9 ที่ให้ผลดีในการตรวจหายาตกค้างในนื้านมและชุดตรวจลอบ KS-9S ที่เพิ่งพัฒนาขึ้น 
มาประยุกต์ใช้ตรวจลอบหายาปฏิชีวนะและยาซัลฟาตกค้างในเนื้อเยื่อ ชีรั่มของไก่และสุกร รวม 
ทังบัสสาวะของสุกร โดยได้ทำการศึกษาทั้งแบบ เท vitro เพื่อหาระดับความเข้มข้นที่ตํ่าสุด
(Low detection limit) ของยาที่ชุดตรวจลอบ KS-9 และ KS-9S สามารถตรวจพบได้ 100 % ใน 
เนือเยือ ชีรัม'ของ'ไก่และสุกร รวมท้ังบัลสาวะของสุกร และทำการศึกษาแบบ เท vivo เพื่อการ
ศึกษาถึงความสามารถของชุดตรวจสอบทั้ง 2 ชนิด ในการตรวจการตกค้างของยาใน เนื้อเยื่อ ชีร่ัม
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และปัสสาวะที่ระยะเวลาต่างๆหลัง จากหยุดให้ยา นอกจากนี้ได้ทำการตรวจลอบหาความน่าเชื่อ
กอ ( Validity test ) ของ'ชุดตรวจสอน,ทง 2 ด้วย

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เก vitro ของชุดตรวจลอบ KS-9, KS-9S และวิธี EFPT ใน 
การตรวจหายา Oxytetracycline ท่ีผสมในเน้ีอเย่ือ และซีร่ัมของไก่ พบว่าประสิทธิภาพในการ 
ตรวจสอบของชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S ใกล้เคียงกันมาก และมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธ ี
EFPT แต่ระดับความเข้มข้นตํ่าลุดของยา Oxytetracycline ท่ีชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S 
สามารถตรวจพบได้ 100 % มีค่า 0.4-0.6 ไมโครกรัม/กรัม ซึ่งสูงกว่าค่าที่ยอมรับให้มีได้ (MRL) ท่ี 
คณะกรรมาธิการ Codex กำหนดไว้ท่ีระดับความเข้มข้น 0.1 และ 0.3 ไมโครกรัม/ กรัม ในกล้าม 
เนี้อและดับของไก่ตามลำดับ (Codex, 1993) Bugyei และคณะ (1993) รายงานผลการ 
ทดสอบประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ Delvotest-P® ในการตรวจหายา Oxytetracycline ท่ี 
ผสมในดับ และไตของไก่ พบว่าชุดตรวจลอบ Delvotest-P® สามารถตรวจพบได้ 100 % ในระดับ 
ความเข้มข้นท่ี 0.62 ไมโครกรัม/ กรัม ชึ่งมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหายา Oxytetracycline 
ที่ใกล้เคียงกับชองชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S ที่พบในการศึกษาครั้งนี้

ลำห ร ับผลการทดสอบ แบ บ เท vivo  โด ยท ำการตรวจการตกค ้างของยา
Oxytetracycline ใน เนื้อเยื่อและชีร่ัมของไก่ ที่ให้ยา Oxytetracycline โดยการละลายนํ้าที่ใหใ้ ก  ่

กินเป็นเวลานาน 5 วัน แล้วทำการตรวจหายาตกค้างในเนื้อเยื่อและชีรั้มหลังจากหยุดให้ยาที่ใน 
ระยะเวลาต่าง  ๆ พบว่าประสิทธิภาพในการตรวจสอบของชุดตรวจสอบ KS-9, KS-9S และวิธี 
EFPT สอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดสอบแบบ เท vitro โดยชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S มี 
ประสิทธิภาพในการตรวจการตกค้างของยา Oxytetracycline ในเนื้อเยื่อและซีรั่มของไก่ใกล้เคียง 
กันมาก และมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธี EFPT โดยชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S ตรวจพบยา 
Oxytetracycline ได้ในระดับของความเข้มข้นที่ตํ่ากว่าวิธี EFPT ตรวจพบ เมื่อทำการทดสอบค่า 
ความน ่าเช ื่อถ ือของช ุดตรวจสอบ KS-9, KS-9S และวิธี EFPT ในการตรวจหายา 
Oxytetracycline^ช่ัวโมงท่ี 6 และ 24 หลังหยุดให้ยา โดยดูจากค่าความไว ความจำเพาะ และ 
ความแม่นยำของแต่ละระยะเวลาหยุดยา ปรากฏว่าชุดตรวจลอบ KS-9 และ KS-9S มีค่าความไว 
ความจำเพาะ และความแม่นยำใกล้เคียงกันมาก และชุดตรวจสอบท้ัง 2 มีความไว และความ 
แม่นยำสูงกว่าวิธี EFPT ที่ทำการทดสอบในชั่วโมงที่ 24 หลังหยุดให้ยา เนื่องมาจากในชั่วโมงที ่
24 หลังหยุดให้ยา ชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S ยังสามารถตรวจพบการตกค้างของยา 
Oxytetracycline ในเนื้อเยื่อ และซีร่ัมของไก่ได้ แต่วิธี EFPT ในชั่วโมงดังกล่าวไม่สามารถตรวจ
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พบได้ จากรายงานของ Bugyei และคณะ (1993) พบว่าชุดตรวจลอบ Delvotest-P® สามารถ 
ตรวจลอบหายา Uxytetracycline ที่ตกคางในกลามเนื้อ ตับ และไตของไก่ ถึงช่ัวโมงท่ี 8 หลัง 
หยุดให้ยา ซ่ึงในการศึกษาครั้งนื้พบว่าชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S ลามารถตรวจพบได้ถึงช่ัว 
โมงท่ี 24 หลังหยุดให้ยา ทั้งนี้น่าจะมีปัจลัยมาจากความแตกต่างของขนาด และระยะเวลาท่ีได้รับ 
ยา Oxytetracycline ของไก,ทดลอง ซ่ึง Bugyei และคณะ (1993) ได้ให้ไก่ทดลองได้รับยา 
Oxytetracycline ท่ีระดับ 25 ไมโครกรัม/ กรัม ติดต่อกันนาน 4 วัน แต่การทดลองครั้งนี้ได้ให้ยา 
ดังกล่าวในไก่ที่ระดับ 40 ไมโครกรัม/ กรัม ติดต่อกันนาน 5 วัน

สำหรับประสิทธิภาพของการตรวจหายา Chlortetracycline ที่ทำการทดลอบทั้งแบบ 
เท vitro และ Invivo ในเนี้อเยื่อและ1ชีร้ันของ'ไก, พบว่า ชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S มี 

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่ใกล้เคียงกันมาก แต่ระดับความเข้มข้นตำสุดของยาที่ชุดตรวจ 
ลอบ KS-9 และ KS-9S ตรวจพบได้ 100 %ท้ันมีค่า 2.0 ไมโครกรัม/ กรัม ในกล้ามเนื้อ ดับ และไต 
ของไก่ ซึ่งสูงกว่าค่าที่ยอมรับให้มีได้ (MRL) ที่คณะกรรมาธิการ Codex กำหนดไว้ท่ีระดับ 0.1
0.3 และ 0.6 ไมโครกรัม/ กรัม ในกล้ามเนื้อ ตับ และไต ตามลำดับ (Codex, 1993) แต่ผลท่ีได้ 
จากการทดลองแบบ เท vivo พบว่าวิธี EFPT ให้ผลบวก 100 % ในการตรวจพบการตกค้างได้ใน 
ช่ัวโมงท่ี 6 และ 24 หลังหยุดยาซึ่งมีความสามารถสูงกว่าชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S ซ่ึงให้ 
ผลบวกเพียง 60 และ 80 % ในช่ัวโมงท่ี 6 และ 24 หลังหยุดยา สาเหตุของความแตกต่างนื้เข้าใจ 
ว่าอาจจะเป็นผลมาจากจำนวนชํ้าของการทำการทดสอบ เพราะในการทดลองนื้ทำการทดสอบ 
ด้วยวิธี EFPT เพียง 1 ชํ้า แต่ทำการทดสอบด้วยชุดตรวจลอบ KS-9 และ KS-9S อย่างละ 5 ชํ้า 
ซึงเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป โดยควรเพิ่มจำนวนชํ้าในการทดสอบด้วย ให้ 
เท่ากับจำนวนซํ้าในการทดสอบด้วยชุดตรวจลอบ KS-9 และ KS-9S

การศึกษาถึงประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ KS-9, KS-9S และวิธี EFPT ในการตรวจ 
สอบหายา Sulfadiazine และ Sulfamethazine ในเน้ือเยื่อและซึรั่มของไก่ แบบ เท vitro พบว่าชุด 
ตรวจสอบ KS-9S มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด รองลงมาคือชุดตรวจสอบ KS-9 และวิธี EFPT ตาม 
ลำดับ ทั้งนื้เนื่องมาจากในอาหารเลี้ยงเชื้อของชุดตรวจสอบ KS-9S มี Trimethoprim ซ่ึงมีฤทธ้ิ 
เสริม (Synergism) กับยากลุ่ม Sulfonamides เป็นส่วนประกอบ (Van Miert, 1994 ะ Bushby, 
1980) ทำให้เพิ่มความไวในการตรวจหายา Sulfadiazine และ Sulfamethazine ได้ดีข้ึน แต่ 
อย่างไรก็ตามจากการทดลองนื้พบว่าระดับความเข้มข้นตํ่าลุดที่ชุดตรวจสอบ KS-9S ลามารถ 
ตรวจพบได้คือ 0.4 ไมโครกรัม/ กรัม (ตาราง 10,11) ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าที่ยอมรับให้มีได้ (MRL)
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ของยา Sulfadiazine และ Sulfamethazine ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมาธิการ Codex ท่ีระดับ 
ก 1 ไมโครกรัม/ กรัม ในทุกเนือเยื่อของไก่ (Codex, 1997) ชื่งท่ีระดับความเข้มข้นตำเซ่นน่ชุด 
ตรวจลอบ KS-9S ลามารถให้ผลบวกได้ระหว่าง 20-70 % เท่าน้ัน การศึกษาของ Bugyei และ 
คณะ (1995) พบว่าชุดตรวจสอบ Delvotest-SP® ลามารถตรวจพบการตกค้างของยา 
Sulfamethazine ได้ 100 %ในระดับความเข้มข้นตํ่าสุดท่ี 1 .0ไมโครกรัม/กรัมในดับ และไตของ 
ไก่ ข ้อม ูลเหล่าน ี้แสดงว่าช ุดตรวจลอบ KS-9S ม ีประสิทธิภาพในการตรวจลอบหายา 
Sulfamethazine ในดับและไตของไก่ได้ดีกว่าชุดตรวจลอบ Delvotest-SP® ลำหรับผลการศึกษา 
แบบ เท vivo ก็พบว่าชุดตรวจลอบ KS-9S มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการตรวจหาการตกค้างของยา 
Sulfadiazine และ Sulfamethazine ในเนี้อเยื่อและชีรั่มของไก่หลังหยุดให้ยาเซ่นเดียวกัน โดย 
พิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ ของการตรวจพบการตกค้างของยาหลังหยุดให้ยา พบว่าลํวนใหญ่ชุด 
ตรวจลอบ KS-9S ลามารถตรวจพบการตกค้างของยา Sulfadiazine และ Sulfamethazine ใน 
เนื้อเยื่อ และชีร่ัมของไก่ได้ถึงช่ัวโมงท่ี 72 หลังหยุดยา แต่ชุดตรวจสอบ KS-9 และวิธี EFPT 
ลามารถตรวจพบยาดังกล่าวได้ถึงชั่วโมงที่ 24 หลังหยุดยาเท่านั้น และจากผลการทดลอบค่า 
ความน่าเชื่อถือในชั่วโมงที่ 24 หลังหยุดให้ยา พิจารณาจากค่าความไว ความจำเพาะ และความ 
แม่นยำ พบว่าชุดตรวจลอบ KS-9S มีความน่าเชื่อถือสูงสุด คือมีค่าดังกล่าวเท่ากับ 100, 100 
และ100 % ตามลำดับ สำหรับการตรวจยากลุ่ม Sulfonamides รองลงมาคือวิธีEFPT มีค่าดัง 
กล่าวเท่ากับ 50, 100 และ 62.5% และชุดตรวจสอบ KS-9 มีค่าดังกล่าวเท่ากับ 37.5, 100 และ 
44.4% ตามลำดับ (ตารางที่ 22) ทงนื้ผลการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือของชุดตรวจสอบ KS-9, 
KS-9S และวิธี EFPT มีค่าความไว ความจำเพาะ และความแม่นยำในชั่วโมงที่ 6 หลังหยุดยาเท่า 
กับ 100 % เท่ากัน คงมีปัจจัยมาจากในชั่วโมงดังกล่าวชุดตรวจสอบทง 2 และวิธี EFPT ให้ผล 
บวก และผลบวก/ลบ ต่อการทดสอบในตัวอย่างที่ทำการทดสอบนั้งหมด แต่ในชั่วโมงที่ 24 หลัง 
หยุดให้ยาพบว่าชุดตรวจสอบ KS-9S สามารถตรวจพบการตกค้างของยา Sulfadiazine และ 
Sulfamethazine ได้ 100 % ในทุกตัวอย่างของเนื้อเยื่อ และชีรั่มของไก่ที่ทำการทดสอบ ลำหรับ 
KS-9 และวิธี EFPT ลํวนใหญ่ในชั่วโมงท่ี 24 หลังหยุดยาไม่สามารถตรวจพบการตกค้างได้ หรือ 
ตรวจพบได้ในระดับที่ตํ่าโดยดูจากเปอร์เซ็นต์ของการทดสอบ

การศึกษาถึงประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ KS-9, KS-9S และวิธี EFPT ในการตรวจ 
หายา Oxytetracycline และ Sulfamethazine .ในเนื้อเยื่อ และชีร่ัมของสุกร แสดงว่าผลการ 
ทดสอบมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการทดสอบในไก่ น้ังในส่วนของ เท vitro และ เท vivo ยกเว้น 
การทดสอบหายาตกค้างในปัสสาวะของสุกรซึ่งพบว่าชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S ลามารถให้
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ผลบวกได้จนถึงวันท่ี 10 หลังหยุดให้ยา Oxytetracycline และ วันท่ี 11 หลังหยุดให้ยา 
Sultanเชนlazine การทตรวจพบยาในชรัมและปัสสาวะของสุกรภายหลังการหยุดใหยา เบนเวลา 
หลายวันนั้นสอดคล้องกับรายงานของ Limpoka (1979) ท่ีอ้างโดย มาลินี (2538) ว่ากลุ่มยา 
Tetracyclines ที่ขับออกมากับนั้าดีจะผ่านไปที่ลำไล้เล็ก และจากลำไล้เล็กยาจะย้อนเข้าลู่กระแส 
เลือดอีกคร้ังหน่ึง โดยผ่านทาง Hepatic portal system เพื่อเข้าลู่กระแสเลือดวนเวียนอยู่ภายใน 
ร่างกายทำให้กลุ่มยา Tetracyclines คงอยู่ในร่างกายได้เป็นระยะเวลานานอาจถึงหลายสัปดาห ์
และทำให้ลามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะสุกรเป็นระยะเวลาหลายๆวันแม้จะให้ยาเพียงครั้งเดียว 
ก็ตาม และรายงานของ Wang และคณะ (1995) ที่อ้างโดยมาลินี (2538) เมื่อให้ยา
Sulfamethazine เข้าลู่ร่างกายสุกรแล้ว ยาจะเข้าไปรวมตัวกับกลูโคสในร่างกาย แล้วผ่านไปยังไต 
บางส'วนของเมทตาโบไลท์จะถูกดูดซึมกลับเข้าลู่กระแสเลือดอีก หลังจากการกรองผ่าน 
glomerulus tubules แล้วทำให้มีผลต่อการขับยาออกนอกร่างกายช้าลง และโดยมากจะมีการขับ 
ของยาออกทางปัสสาวะ ทำให้สามารถตรวจพบการตกค้างของยาในปัสสาวะได้นานกว่า2 
สัปดาห์

เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการตรวจยาในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ซึร่ัม และปัสสาวะด้วยชุดตรวจ 
ลอบ KS-9, KS-9S และวิธีEFPT พบว่าทุกวิธีลามารถตรวจพบยาในซึรั่มและปัสสาวะได้ดีกว่า 
เนีอเยื่อต่าง ๆ ทงนื้อาจเป็นเพราะการตรวจการตกค้างของยาในเนื้อเยื่อสัตว'ไม่ลามารถทำได้โดย 
ตรง ต้องมีขั้นตอนการสกัดออกจากเนื้อเยื่อซึงอาจมีผลให้ระดับความเข้มข้นของยาที่สกัดได้ลด 
ลงกว่าความเป็นจริง จากการปฎิปัติไม่ถูกต้อง แต่ในการตรวจยาตกค้างในปัสสาวะและชีรั่มนั้น 
ไม่จำเป็นต้องมีการสกัดยา ทำให้โอกาสของการสูญเลียยาที่ตกค้างอยู่ในตัวอย่างลดลงจึงทำให ้
การตรวจหายาในซึรั่มและปัสสาวะทำได้สะดวก รวดเร็ว และเปอร์เซ็นต์ของยาสูงกว่าการตรวจ 
ในเนือเยื่อ อย่าง1ไรก็ตามยังมีข้อควรปฎิบ้ติสำหรับการตรวจยา'ในปัสสาวะสุกร โดยก่อนทำการ 
ตรวจจำเป็นจะต้องปรับความเป็นกรดด่าง (pH) ของปัสสาวะให้อยู่ในสภาพเป็นกลาง (pH7.0) 
เพื่อป๋องกันการเปลี่ยนแปลง pH อย่างรวดเร็วของปัสสาวะในระหว่างการเก็บรักษา ซ่ึงการ 
เปลี่ยนแปลง ของ pH7.0 จะมีผลต่อแบคทีเรียที่ใช้ในชุดหรือวิธีการตรวจสอบ และอาจทำให้ผล 
การทดสอบผิดพลาดได้ นอกจากนี้จากการศึกษาของ Randecker และคณะ (1985) ซึ่งทำการ 
ตรวจหาความเข้มข้นของยา Sufamethazine ในปัสสาวะ และซึร่ัมของสุกร โดยวิธีThin layer 
chromatography และนำค่าที่ตรวจได้นั้นมาใช้คำนวณเพื่อประเมินหาค่าความเข้มข้นของยาใน 
เนื้อเยื่อสุกร ตังสูตรต่อไปน้ื
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Tissue Concentration = Ratio X Fluid concentration

For Urine, the mean tissue-fluid ration in muscle, liver and kindey 
were 0.08,0.27and 0.16 Respectively 

For Serum, the mean tissue-fluid ration in muscle, liver and kindey 
were 0.0.24, 0.90 and 0.53 Respectively

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ และIหตุผลประกอบที่กล่าวมาเบื้องต้น ชี้แนะให้เห็นถึงความเป็น 
ไปได้ท่ีจะใช้ชุดตรวจสอบ KS-9 และ KS-9S สำหรับตรวจปัสสาวะและซีรั่มของสัตว์เพ่ือตรวจการ 
ตกค้างของยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพ ในขณะที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่หรอก่อนล่งโรงฆ่าสัตว์เพราะ 
การตรวจปัสสาวะและ'ซีร่ัม ด้วยชุดตรวจสอบทงสองชนิดน้ีทำได้สะดวก รวดเร็ว ให้ผลแม่นยำมี 
ความไวสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ KS-9S สำหรับตรวจยาซัลฟาในปัสสาวะของสุกร ซ่ึงผล
การตรวจจากปัสสาวะหรือชีรั่มนำไปใช้ประเมินหาความเข้มข้นของยาที่ตกค้างในเนื้อเยื่อได้ตาม 
สูตรของ Randecker และคณะ (1985) การตรวจการตกค้างของยาไดในขณะที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่ 
จะมีส่วนช่วยให้การควบคุมและแก้ไขปัญหายาปฏิชีวนะและซัลฟาตกค้างในเนื้อและผลิตภัณฑ ์
จากสัตว์เป็นไปไต้ดีขึ้น

โดยสรุปการศึกษาในครั้งนี้แสดงว่าชุดตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด มีค่าความน่า 
เชื่อถือสูง และเหมาะที่จะใช้เป็นชุดตรวจสอบเบื้องต้นในการตรวจหาการตกค้างของยาใน 
กล้ามเนือ ตับ ไต ซีร่ัม'ไก่และสุกร รวมทงปัสสาวะในสุกร คือชุดตรวจสอบ KS-9S ซึ่งสามารถใช ้
ชุดตรวจสอบนี้แทนวิธี EFPT ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการหาการตกค้างของยาในกล้ามเนื้อ 
และผลิตภัณฑ์จากสัตว่ไต้ เพราะชุดตรวจสอบ KS-9S สามารถตรวจหายาซัลฟาได้แต่ไกล้เคืยง 
ภับค่าที่ยอมรับให้มีได้ (MRL) สามารถอ่านผลได้ในเวลารวดเร็วภายในเวลา 3-4 ช่ัวโมง แต่วิธี 
EFPT ต้องใช้เวลาในการอ่านผลนาน 18-24 ช่ัวโมง (Okerman and Hoof, 1998) นอกจากนี ้
สามารถใช้ ชุดตรวจสอบ KS-9S แทนชุดตรวจสอบจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
ในการ ตรวจสอบ และลดการรั้วไหลของเงินตราออกนอกประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับ
การทดสอบความน่าเชื่อถือของชุดตรวจสอบในครั้งนี้ผ ู้ว ิจ ัยไม,ได้ยืนยันผลการทดสอบด้วย 
เครืองมือหรือชุดตรวจลอบที่สามารถตรวจหาชนิด และระตับของยาที่ตกค้างได้ เช่น Charm II 
test® 1 HPLC เป็นต้น ฉะนี้นข้อมูลที่นำเสนอในรายงานนี้จึงไม่พบผลการทดสอบที่เป็นผลบวก 
เท็จ และไม่ลามารถยืนยันระดับที่ชุดตรวจสอบสามารถตรวจพบได้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน
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กรณีที,ทำการศึกษาครังต่อไปควรจะมีการยืนยันผลด้วยเครองมือหรอชุดตรวจสอบที่สามารถ 
ตรวจหาชนด และระด้น,ชองยา,ทตกค้าง1ได้ชั’ดเจนเพอเบน ท' เรยนยันดวามน่าเชยนอของชุดตรวจ 
สอบมากยิ่ง1ข้ึน

อย่างไรก็ตามการท่ีจะใช้ชุดตรวจสอบ KS-9S เป็นชุดตรวจสอบหายาตกค้างในเน้ือเย่ือ 
รวมท้ังของเหลวจากลัตว์ และเพ่ือผลิตออกในเชิงพาณิชย์ท้ันจะต้องมีการปรับปรุงสิงท่ีสำคัญ 2 
ประการคือ ประการแรกจะต้องหาวิธีการสคัด (Extraction) ยาจากกล้ามเน้ือ ตับ ไต ท่ีเหมาะสม 
และลามารถปฎ๊ปติได้ท้ังในห้องปฎิปตกิาร และภาคสนาม เพราะกรรมวิธีในการสคัดท่ีใช้ในการ 
ทดลองครงน้ืมีขนตอนในการสคัดหลายขนตอนมาก อุปกรณ์ท่ีใช้มีราคาค่อนข้างแพง และต้อง 
อาศัยความชำนาญอย่างมาก ประการท่ีสองคือจะต้องพัฒนาหาตัวอย่างมาตรฐานท่ีปลอดยา
เพ่ือใช้เป็นสารควบคุมท่ีเป็นลบ ( Negative control ) ท้ังน้ืในการอ่านผลของชุดตรวจสอบต้อง 
อาศัยดูการเปล่ียนของ Negative control เป็นหลักสำคัญ

ตังทั้นเพื่อเป็นการพัฒนาชุดตรวจสอบ KS-9S เป็นชุดตรวจสอบเบื้องต้น 
(Screening test) และผลิตเป็นชุดตรวจสอบสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์ให้ท่ีเป็นยอมรับ ชุด 
ตรวจสอบน้ืจำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาถึงส่ิงสำคัญท่ีกล่าวมาโดยด่วนท่ีสุดการ 
เป็นท่ียอมรับของตลาดของชุดตรวจสอบ KS-9S จะมีส่วนสำคัญในการลดปัญหาของการตกค้าง 
ยาใน กล้ามเน้ือ และผลิตภัณฑ์จากลัตว์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้บรืโภคเน้ือลัตว์จะได้รับความ 
ปลอดภัยจากการบริโภคเน้ือสัตว์'ท่ีปลอดการตกค้างของยา และอีกแนวทางหน่ีงคือทำให้
ประเทศคู่ค้ายอมรับในคุณภาพเน้ือลัตว์จากประเทศไทย ว่าปลอดภัยต่อการบรืโภค จะล่งผลทำ 
ให้'อุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์อุตสาหกรรมการค้าเน้ือ และผลิตภัณฑ์จากลัตว์ เติบโต และรุ่งเรือง 
ขึนทำให้ประเทศชาติมีรายได้เข้าประเทศอีกทางหน่ึงท่ีม่ันคงมากทางหน่ึง
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